
 

 מפרט טכני ורגולטורי: מעלון משטח אנכי נייד 

 דרישות סף להתקנה ורישוי מול משרד העבודה נושא:

 . הגדרת המתקן והקשר רגולטורי1

על פי הנחיות משרד העבודה בנושא "מתקני הרמה", קיימת הבחנה ברורה בין מעלון קבוע 
, ולפיכך חלים עליו הכללים מעלון משטח אנכי על גלגליםלמעלון נייד. המעלון המדובר מוגדר כ

 הבאים:

 המעלון אינו מקובע לרצפה בשום שלב, לא בתוך שטח השימוש ולא  :איסור קיבוע
 מחוצה לו.

 :המעלון מתוכנן לנוע על גלגליו המובנים בכל עת. ניידות מתמדת 

 :אישור משרד העבודה מתייחס למכשיר כמתקן הרמה נייד, ולכן  בדיקת בודק מוסמך
 טיחות שלו.יכולת התמרון שלו היא חלק בלתי נפרד ממרכיבי הב

 . מפרט אינטגרציה )אמבטיה / בריכה(2

במקרים בהם המעלון מוכנס לתוך חלל מוגדר )כגון סוג של אמבטיה או בריכה(, יחולו המגבלות 
 ההנדסיות הבאות:

 :מטר אורך  5.1 מידות החללX 0.9 .מטר רוחב 
 :הוצאה של המעלון בצורה חופשית וחלקה על המבנה חייב לאפשר הכנסה ו חופש תנועה

 גבי הגלגלים.
 :יש לוודא כי המעברים המובילים לחלל האמבטיה מאפשרים את  רדיוס סיבוב ותמרון

 שינוע המעלון ללא צורך בהרמה ידנית או פירוק חלקים.

 . דרישות בטיחות ותפעול3

על אף שהמעלון על גלגלים, בזמן הרמה והורדה יופעלו מנגנוני נעילה  ייצוב בזמן פעולה: .5
מובנים )מעצורים( בגלגלים או רגלי ייצוב הידראוליות/מכאניות כחלק מהמכשיר, כדי 

 למנוע תזוזה מקרית בתוך חלל האמבטיה.
( כדי Levelהרצפה בתוך שטח האמבטיה חייבת להיות ישרה ומפולסת ) מניעת שחיקה: .2

 נועה של גלגלי המעלון ללא מאמץ יתר של המפעיל.לאפשר ת
המבנה ההיקפי של האמבטיה לא יחסום את הגישה לגלגלים לצורך תחזוקה או  נגישות: .3

 שחרור חירום.

 .. משמעות עסקית ומשפטית4

 :מכשיר העומד בתקן "מתקן הרמה נייד". כל  תהעיקר הבריאות מספק אחריות מוצר
יבטל את תוקף האישור של משרד העבודה ואת אחריות ניסיון לקבע את המכשיר לרצפה 

 היצרן.

 :הניידות מאפשרת להוציא את המעלון מחלל האמבטיה לצורך טיפולים  שירות ואחזקה
תקופתיים ובדיקות בודק מוסמך בצורה קלה ונגישה, מה שמוריד את עלויות השירות 

 בטווח הארוך.
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